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Bakgrunn 
Det er utført test av hånddesinfeksjon den 20.01.25. Bakgrunnen er at en ønsker å se 

hvordan det nye desinfeksjonsmiddelet Neuthox 360 virker i forhold til AntiBac sprit. 
 

Metode 
Det er utført testing på 20 tilfeldig utvalgte personer. 10 personer ble testet på AntiBac og 

10 personer ble testet på det nye desinfeksjonsmiddelet. Testene er utført med 10 ml TSA 

buljong i hver testskål. Dette ble så videre utsådd på TSA agar. Prøvene ble dyrket ved 25 

grader Celsius og avlest etter 2 og 6 døgn. Metoden er basert på standard EN 1500:2013. 

Resultat 
Tabellen viser antall CFU for høyre og venstre hånd, før og etter bruk av 
desinfeksjonsmiddel. Antall kolonier / 10 microliter (x 100/ml) 

Prøve nr Høyre 
  

Venstre 
  

 Kommentar 
 

1 
 

6 50 Sprit som desinfeksjon, før bruk 

2 
 

1 1 Etter bruk 

3 
 

6 111 Før bruk 

4 3 22 Etter bruk 



 

5 
 

1 0  

6 
 

1 3 Etter bruk 

7 
 

5 1  

8 
 

30 24 Etter bruk 

9 
 

160 >300 ikke tellbart >300 

10 
 

41 122 Etter bruk 

11 
 

4 3  

12 
 

1 17 Etter bruk 

13 
 

11 78  

14 
 

30 13 Etter bruk 

15 
 

5 3  

16 
 

37 2 Etter bruk 

17 
 

20 19  

18 
 

22 61 Etter bruk 

19 
 

13 41  

20 
 

>300 >300 ikke tellbart >300, etter bruk 

21 184 150 Ny desinfeksjon, før bruk 

22 
 

110 108 Etter bruk 

23 
 

89 135 Før bruk 

24 
 

0 3 Etter bruk 

25 
 

90 67  

26 
 

4 0 Etter bruk 



27 
 

> 300 205 ikke tellbart >300 

28 
 

7 8 Etter bruk 

29 
 

48 47  

30 
 

26 0 Etter bruk 

31 
 

2 0  

32 
 

0 0 Etter bruk 

33 
 

134 29  

34 
 

10 2 Etter bruk 

35 
 

197 131  

36 
 

7 Prøve mangler Etter bruk 

37 
 

60 130  

38 
 

5 3 Etter bruk 

39 
 

139 88  

40 
 

13 3 Etter bruk 

 

 

Konklusjon 
Testen indikerer at det nye desinfeksjonsmiddelet er like bra/bedre enn AntiBac. 


